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Non-invasive longstructuren meten

Gas Aerodynamische & Fysiologische wetten

Het principe van longfunctie
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Wat willen we meten ?

ÅHoeveel lucht kan iemand in- en uitademen?

ÅHoe verloopt het transport van de lucht?

ÅHoe verdeelt de lucht zich in de longen?

ÅHoeveel weerstand heeft die lucht?

ÅHoe verloopt de gasuitwisseling?

ÅWat is de diameter van de luchtwegen?

ÅEnzéé



Schematische voorstelling van de depositie
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Oppervlakte 80 m2 

2500 Km luchtwegen (Brussel - Sevilla)

1000 Km bloedvaten (Brussel - Kopenhagen)
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FLOW-VOLUME LOOP

IS EEN BASIS ONDERZOEK
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De spirometer
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FLOW-VOLUME LOOP:   Normaal
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Wat meten we bij spirometrie ?


